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Una maquina de didlisis funciona de la siguiente forma:

Extraer sangre  Limpiar sangre Devolver sangre limpia .
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Quizas en el siguiente esquema se vea mas claramente lo aqui descrito:

B -Peso seco: Es el peso ideal de un individuo, el que tiene cuando no hay
excesos de liquido en sangre.

B -Peso Pre-Dialisis : Es el peso del paciente antes de ser conectado a la
maquina.

B -Peso Post-Dialisis: Es el peso del paciente una vez desconectado de la

maquina.
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